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Электрокардиография: ключевой 
инструмент доклинических испытаний
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ЭКГ активно используется в доклинических 
исследованиях для обнаружения кардиотоксичности и 
оценки влияния лекарств на сердечно-сосудистую 
систему (ICH S7A).

Интервал QT служит ключевым 
показателем для определения 
аритмогенного потенциала 
препаратов и способности влиять 
на процессы реполяризации 
желудочков 
(ICH S7B).



Типичные ЭКГ у разных видов лабораторных животных

Хомячок, 50 мм/с, 40 мм/мВКролик, 75 мм/с, 40 мм/мВ

Крыса, 75 мм/с, 20 мм/мВ Морская свинка, 50 мм/с, 40 мм/мВ
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Типичные ЭКГ у разных видов лабораторных животных

Собака (порода бигль), 75 мм/с, 10 мм/мВ

Хорек, 75 мм/с, 10 мм/мВ

Карликовая свинья, 75 мм/с, 20 мм/мВ

Яванский макак, 50 мм/с, 20 мм/мВ

Анализ параметров электрокардиограммы лабораторных животных. Бородина А.Ю.



Для составления референтных интервалов были использованы данные от контрольных и интактных животных
полученные в период с 2020 по 2025 гг.
Анализировали данные, полученные от собак породы бигль, хорьков, кроликов, крыс, морских свинок и хомяков.
Ведется работа по составлению референтных интервалов для карликовых свиней и макак.
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Референтные интервалы по функциональным
показателям сердечно-сосудистой системы у собак
породы бигль (n=42)

Референтные интервалы по функциональным показателям сердечно-сосудистой системы у хорьков
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Референтные интервалы параметров ЭКГ и показателей АД кроликов породы советская
шиншилла

Референтные интервалы показателей ЭКГ самцов крыс Вистар (90%
доверительные интервалы)
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